Hoogspanningsmeefkop, 

Type OM Mb70f RadioDatabase.nl 

Ontworpen ter vcr^roting van het gdijkspamimgs- 

meetbereik van dc voJtmeter GM 6000 tot 30 kV. 

Tecfinisclte gegerens 

I ngongsweer^a nd 

Ong. 990 MQ (de ingangswecr stand van de voluneter 
niet mecge reken d) 

Max r mum stroomsterktc: 30 \iA bij 30 kV. 

Mozimofe meerfout 

10 % 

Af met ingen en gewictit 

Lcngtc 2^30 mm 

Max, diameter 42 mm 

Lengte van de verbindingskabel 1330 mm 

Gevt'khi 200 g 



